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Alla Ditta

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere
all'espletamento di procedura di gara per 1’acquisto di custom pack aventi le caratteristiche
tecniche indicate nell’allegato capitolato tecnico

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilita sul
mercato del dispositivo medico da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza,
e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 30/09/2022 a mezzo posta
elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando offerta economica tecnica ed economica di
mercato

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle
specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico al fine di consentire a questa Azienda eventuale
rivisitazione per permettere la massima partecipazione di operatori economici alla procedura di
gara

La ditta dovra, altresi, indicare I'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma
telematica Consip.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Capitolato tecnico custom pack per i Punti Nascita Asp Agrigento

Tutti i Kit devono essere in possesso della Certificazione a marchio CE

KIT CHIRURGIA LAPAROSCOPICA

IL KIT DEVE ESSERE CONFEZIONATO IN UNICO PACCO CON I COMPONENTI ALLOGGIATI E
DISPOSTI IN IN BASE ALL’ORDINE DI UTILIZZO, CON INVOLUCRO DA TAVOLO MADRE E
COMPONENTI ALLOGGIATI IN BUSTE O SCATOLE IDROREPELLENTI SENZA SPAZI DI
MOVIMENTO ALL’INTERNO.

n. 1 copertura per tavolo cm 150 x 190
n. 2 salviette cm 30 x 40
n. 1 telo per tavolo portastrumenti cm 80 x 145
n. 1 telo laparo cm 260 x 310 con coprigambe integrati cm125, apertura addominale cm 35x37 film di
incisione fenestrato cm 28x32, con tasche portastrumenti a due scomparti di profondita cm 30, con
fissacavi integrato
n. 2 fissacavi con striscia di fissaggio da 30 cm 9x11
n. 3 camici chirurgici sterili mis. L con zone rinforzate addominali e braccia, traspiranti e 6 salviette
n, 2 Trocar mm 5

Contenitore o busta contenente:
n.1 forbice curva tipo metzembaum diametro mm.5, stelo rotante 360° isolato elettricamente lunghezza 36
cm, stelo e punta articolabili, monouso.
n.2 pinze da presa senza cremagliera diametro mm.5, stelo rotante 360° isolato elettricamente lunghezza 36
cm, stelo e punta articolabili monouso.
n. 1 sistema completo per lavaggio e aspirazione stelo mm. 5, lunghezza cm. 34 monouso
n. 2 cannule e corpo trocar trasparenti diametro 5/12 mm, con attivazione della valvola 45° automatica e
manuale tramite pulsante. Corpo ergonomico e peso ridotto ma di consistenza dura, dispositivo di
protezione a rapida risposta e comando di attivazione lama facile e intuitivo. Riduttore integrato rotante a
360° nel corpo del trocar, mediante una cerniera che ne previene la perdita. Guarnizione siliconata a
tenuta per strumenti da 3 a 5 mm.
n. I copritelecamera con disco plastico diametro 15 x 250 cm. monouso, sterile
n. 2 sacchetti per il recupero dei pezzi anatomici rispettivamente misura M e misura L profilo in Nitinol ad
alta memoria di forma.

KIT GINECOLOGIA RESETTOSCOPICA

IL KIT DEVE ESSERE CONFEZIONATO IN UNICO PACCO CON I COMPONENTI ALLOGGIATI E
DISPOSTI IN BASE ALL’ORDINE DI UTILIZZO, CON INVOLUCRO DA TAVOLO MADRE E
COMPONENTI ALLOGGIATI IN BUSTE O SCATOLE IDROREPELLENTI SENZA SPAZI DI
MOVIMENTO ALL’INTERNO

n. 1 copertura per tavolo 90 x 120 cm

n. 2 camici chirurgici sterili misura L/XL con zone rinforzate addominali e braccia, traspiranti e 4 salviette
n. 1 striscia autoadesiva cm 2,5 x 24 cm

n. 1 telo TUR cm 225/260 x 210 con coprigambe integrato, foro perineale, apertura sovrapubica, con sacca
di raccolta liquidi graduata incluso filtro e rubinetto, con ditale privo di lattice.

n. 1 copritelecamera con disco plastico, diametro 15 x 250 cm. monouso, sterile.



